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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL 
D.LGS. 36/2023, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA CERTIFICATA, PER 
LA FORNITURA DI MATERIALE DI ELETTRODI PER ECG, SUDDIVISO IN LOTTI, 
OCCORRENTE ALL’ASL CN2 ALBA-BRA PER MESI 36. 

CHIARIMENTI 

DOMANDA 1 

LOTTO 2 : si  chiede conferma che sia data possibilità di offrire un elettrodo con stesse 
destinazioni d uso ma di forma rettangolare la cui superficie adesiva ha la stessa 
dimensione di quella richiesta in capitolato 

RISPOSTA 1 

Si conferma la possibilità di offrire quanto richiesto;  

DOMANDA 2 

LOTTO 3 : in virtù del principio di equivalenza si richiede che venga accettata offerta per un 
elettrodo decentrato idoneo a quanto indicato,  ma con gel allo stato liquido e supporto in 
FOAM ipoallergenico e biocompatibile 

RISPOSTA 2 

Si conferma la possibilità di offrire quanto richiesto; 

DOMANDA 3 

LOTTO 4 : si chiede conferma che la caratteristica "per pazienti diaforetici" debba essere 
evidenziata sulla documentazione tecnica e quindi ben visibile sulla scheda del prodotto 
trasmessa a corredo dell'offerta  

Per quanto riguarda il confezionamento si chiede di specificare se per confezione multipla si 
intende una busta che contiene più elettrodi 
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RISPOSTA 3 

Si conferma quanto richiesto in capitolato. Gli elettrodi devono avere le caratteristiche 
richieste indipendentemente da quanto riportato in etichetta. Si conferma che per confezione 
multipla si intende una busta che contiene più elettrodi. 

DOMANDA 4 

LOTTO  6: si rileva che la dimensione dell’elettrodo richiesto e più idonea per l'uso su 
prematuri che su neonati e che pertanto si chiede conferma che debba trattarsi di elettrodo 
che abbia destinazione d' uso sia per pazienti prematuri che neonatali. Inoltre, trattandosi di 
elettrodi da usare in culla termica/incubatrice chiediamo conferma che gli elettrodi debbano 
essere idonei all uso in ambienti (che sono appunto quelli in cui essi vengono usati) dove il 
grado di umidità può raggiungere anche il 60% e che tale requisito debba essere per ovvi 
motivi riportato sulla scheda tecnica allegata alla documentazione di gara 

RISPOSTA 4 

Si conferma quanto richiesto in capitolato; 

DOMANDA 5 

LOTTO  7 si chiede conferma che il cavetto dell' elettrodo, la parte alla quale quindi è 
applicata la femmina 4 da collegare al cavo dell apparecchio per l esame ECG, debba 
essere lungo non più di 10 cm per evitare che se più lungo ,  e considerando anche il peso 
del cavo e dello spinotto dell ECG a cui esso deve essere collegato, possa risultare troppo 
pesante e per quanto possa essere adesivo l' elettrodo farlo sollevare dalla cure del neonato 
durante l’esame ECG. 

RISPOSTA 5 

Si conferma quanto richiesto in capitolato 
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